
หนา้ที ่1

1 เคร่ืองให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 15  1. หนังสือรับรองมาตรฐาน IEC60601-1,EN60601-1

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเต้ีย  2. หนังสือแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี      จ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย

2 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 1  1. หนังสือการน าเข้าและเอกสารแต่งต้ังจากผลิตภัณฑ์
๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง      ที่น าเสนอหรือตัวแทนช่วงในประเทศไทย
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเต้ีย  2. หนังสือรับรองอะไหล่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐mA. 1  1. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐาน (หนังสือรับรองจาก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเต้ีย      บริษัท/โรงงานผู้ผลิต) ว่าเป็นตัวแทนจ าหน่าย
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี      โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ

    ทั้งเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่และดีเทคเตอร์
2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายที่ได้รับ
    การแต่งต้ัง โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 
    (ต้องแสดงหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตมาด้วย)
3. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารยืนยันการส ารองอะไหล่
    อย่างน้อย 10 ปี จากโรงงานผู้ผลิต
4. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาอะไหล่ชิ้นส าคัญ 
    แบตเตอร่ี และสัญญาบ ารุงรักษา 
    (service Maintenance) หลังสินค้าหมดประกนั
    เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี 
    พร้อมเอกสารการยืน่ซอง
5. ผู้เสนอราคาต้องแสดงค่าใช้จ่ายในการท าสัญญาบริการ
    บ ารุงรักษาดูแลเคร่ือง (service comtract) 
    หลังหมดระยะเวลารับประกนัทั้งแบบไม่รวมอะไหล่ 
    (ไม่เกนิ3% จากมูลค่าซ้ือขาย) และแบบรวมอะไหล่
    ไม่รวมหลอดเอกซเรย์ และแผ่นดีเทคเตอร์
    (ไม่เกนิ 6% จากมูลค่าการซ้ือขาย) โดยก าหนด
    ยืนราคาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่หมดระยะเวลา
    รับประกนั 

จ ำนวน
หน่วย

รำยกำรครุภัณฑ์

เอกสำรหมำยเลข 2 แนบท้ำยโครงกำรซ้ือ ครภุณัฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 
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ที่

เอกสำรที่ตอ้งยื่น


